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Raporun sayfa sayisi:

Deney ve/ veya élgiim sonuglari, genisletilmis olgiim belirsizlikleri (olmasi halinde) ve deney metodlari bu

sertifikanin tamamlayict kismi olan takip eden sayfalarda verilmistir.
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Imzansye ntiihiirsiiz raporlar gegersizdir.
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ISTENEN TESTLER SONUC ACIKLAMA

MIKROBIYOLOJIK TESTLER

Hijyen Testleri
Staphylococcus aureus ATCC 6538 P

P: Geger

F: Kalir

R: Alici firmanm teknik kisisine bagvurunuz.
istenen degerler miisteri tarafindan belirtilmistir.

Not: Aksi belirtilmedigi taktirde testler ile ilgili kayitlar 5 yil. orjinal numuneler 3 ay saklanir. Musteri tarafindan talep
edildiginde testlere ait dlgiim belirsizligi raporlanir fakat “Geger/Kalir” degerlendirmesinde 6lgtim belirsizligi degeri dikkate
alinmaz. Raporlanan belirsizlik, genisletilmis belirsizlik olup standart belirsizlik kapsam fakiori k=2 kullamilarak elde
edilmistir. Giivenilirlik diizeyi % 95°tir. Uygunluk beyani Basit Kabul Karar Kuralina gore verilmistir. Bu raporda (*) igaretli
deneyler akreditasyon kapsamina dahil degildir.

Bu rapor, laboratuvarin yazili izni olmadan kismen kopyalanip gogaltilamaz.
Imzasiz ve miihiirsiiz raporlar gegersizdir.
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1. GIRIS
1.1. Amag

UVC Sterilizasyon Sisteminin, Staphylococcus aureus ATCC 6538 (Gram(+)) bakterisine kars
etkinliginin degerlendirilmesi.

1.2. Ozet

Bu ¢aligma TS EN 13697+A1* standartt: referans alinarak uygulanmustir.

Mikroorganizmalar tarafindan kirletilen metal plakalar, istenilen stireler (10 dakika ) boyunca
UV Led’e maruz birakilmistir. Belirtilen stire sonunda(10 dakika), UV Led’e maruz
birakilmamis kontrol numunelerle karsilastirilarak degerlendirilmistir.

Sonuglar % azalma olarak hesaplanmustr.
* TS EN 13697+A1 Kimyasal dezenfektanlar ve antiseptikler- Gida, ev ve kuruluglarda kullanilan dezenfektanlar ve

antiseptiklerin baktersidal ve/veya fongisit aktivitenin belirlenmesi igin nicel gdzeneksiz yiizey deneyi- Mekanik durum
olmadan deney metodu ve 6zellikler (faz 2/adim 2)

Uriin Adn: VESTEL UV DEZENFEKSIYON KITI
UV-C LED marka/model | GOPRO /GP-UV-AM3W02-30
Uygulama Siiresi: 10 Dakika

| Uygulama Mesafesi: 10 cm
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2. TEST BILGILERI

2.1. Besiyeri ve Kimyasallar

Besiyeri : Plate Count Agar ve Nutrient Broth

Seyreltme Cozeltisi : Maximum Recovery Diluent (MRD)
Nitralizasyon Cozeltisi : Lesitin, Saponin, Polisorbat 80
Kirletici Madde: Sigir albumini (%0,3)

2.2. Mikroorganizmalar

Staphylococcus aureus ATCC 6538 Gram (+)

2.3. Test Ornekleri

6 adet 2x2cm” metal plakalar

3. TEST PROSEDURU

3.1. Bakteri Siispansiyonun Hazirlanmasi

3.1.1.Staphylococcus aureus Jtaze kiiltiirlerinin seyreltilerek konsantrasyonu 10® kob/ml
olacak sekilde 10 ml bakteri stispansiyon hazirlanir.

3.1.2. Hazirlanan bu bakteri stispansiyonunda 1 ml alinarak, igerisinde 1 ml sigir
albiimin(%00,3) olan tiipe aktarilir.

3.2. Prosediir
3.2.1. 6 adet metal plaka Srne@inin her birine 0,05 ml test siispansiyonu
(3.1.2 )emdirilir. 37°C’de 1 saat etiivde kurutulur.

3.2.2. 6 adet metal plaka drneginin 3 tanesi karsilagtirma-kontrol grubu olarak kullanilr.
3.2.3. Kontrol gruplarindan her birinin iizerine 10 ml notralizer ¢dzeltisi igerisine konur ve

metal plakanin yiizeyi notralizer ile iyice yikanir. Seri seyreltmeler yapilarak uygun
besiyerine ekilir ve 37£1°C’de 48 saat inkiibe edilir.

3.2.4. Kalan 3 metal plaka 6rnegi, 2 Ledli UVC sistemi ile aralarinda 10 cm olacak sekilde

kabin igerisine yerlestirilir. 10 dakika boyunca UVC 151§ ina maruz birakilir.

3.2.5. 10 dakikanin sonunda, metal plakalarinin her birinin tizerine 10 ml nétralizer ¢ozeltisi

igerisine konur metal plakanin ylizeyi iyice yikanir. Seri seyreltmeler yapilarak uygun

besiyerine ekilir ve 37+1°C’de 48 saat inkiibe edilir.
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SONUC ve DEGERLENDIRME
3.3. Inkiibasyon siiresi sonunda iireyen mikroorganizmalar say1lir.
SONUCLAR
Staphylococcus aureus
Ureyen Bakteri Sayisi Logaritma
(kob/ml)
UV Oncesi A-1 1,54x10° 5,19
Kontrol A-2 1,73x10° 5,24
Grubu A-3 1,61x10° 5,21
B-1 <10 <1
UV Sonrasi B-2 <10 <]
B-3 <10 <1
Ortalama Azalma 9%99.9994 >5.21
UVC Sterilizasyon sistemi,
Degerlendirme Staphylococcus aureus ATCC 6538 Gram (+) bakterisine
kars1 , %99.999 etkinlik ve >5.21 logaritmik disiis
gOstermistir.

3.4. Sonuglar % olarak asagidaki formiile gore hesaplanir;
% = [(A-B)/A]*100
A = Kontrol grubundan elde edilen bakteri sayisinin geometrik ortalamasi (kob / ml )

B = UV sonrasi, metal plakalardan elde edilen bakteri sayisinin geometrik ortalamasi(
kob/ ml
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